
Муниципальное предприятие «Горводоканал»

(МП «Горводоканал»)

Юридический адрес: Россия, 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул. Некрасова, д. 2

Тел.: (81837) 2-08-15, e-mail: office@gvk29.ru

 

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр контроля качества воды

165302, РОССИЯ, Архангельская область, район Котласский, г. Котлас, ул. Новая Ветка, д. 4, корп. 1

Тел.: (81837) 3-62-55, e-mail: office@gvk29.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.517282

№ 00071-24/02 от 25.03.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ ВОДЫ

УТВЕРЖДАЮ
 

Начальник ИЛЦ
Е.А. Дунаева

25.03.2024

Заказчик: ООО «Северо-западное строительно-монтажное эксплуатационное
управление»

Адрес заказчика: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, к. 3, литер Е,
помещ. 23Н, офис 33

Наименование объекта:  Вода природная

№ п/п Точка отбора (место отбора) Номер пробы

1 Район прилегающий к участку строительства МСК
"Коряжма". Колодец, н.п. Низовка

00071-24

План отбора: По договору

Акт, метод отбора: № 00071-24, ручной

Дата отбора: 19.03.2024

Дата доставки пробы: 19.03.2024

Время доставки пробы: 12:25

Дата проведения испытаний начало:

окончание:

19.03.2024

24.03.2024

НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020

Условия окружающей среды при
проведении испытаний:

Соответствуют требованиям НД

Дополнительные сведения: ---------

Время отбора

10:52

Особенности анализа:  
Характер запаха при 60 ˚С – землистый.

№ п/п Наименование Поверен до даты

Список приборов, использованных при проведении анализа

Серийный

(заводской) номер

1 2 43

1 Анализатор содержания нефтепродуктов АН-2 3198 10.05.2024

2 Бюретка вместимостью 10 см³ 2 класса точности ГОСТ 29251-91 б/н 0:00:00

3 Весы лабораторные AF-R220 CE 066550076 10.12.2024

4 Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ 53ВИ3613 10.03.2025



5 Флюорат-02-2М 1144 11.05.2024

Результаты испытаний 

№

п/п

Определяемая

характеристика

(Показатель)

Единицы 

измерения

Результат 

измерения

Погрешность /

неопределенность

(± от результата

измерения)

Количественные измерения

Документы, устанавливающие

правила и методы исследований

(испытаний) и измерений

1 2 3 4 5 6

1 Биохимическое

потребление кислорода

после n-дней инкубации

(БПК 5)

мгО₂/дм³ 4.2 ± 0.9ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97; Химические

испытания, физико-химические

испытания; титриметрический

(объемный)

2 Запах при 20 °Ⅽ балл 0РД 52.24.496-2018, п.10;

Органолептические (сенсорные)

испытания; органолептический

(сенсорный)

3 Запах при 60 °Ⅽ балл 1РД 52.24.496-2018, п.10;

Органолептические (сенсорные)

испытания; органолептический

(сенсорный)

4 Массовая концентрация

анионных

поверхностно-активных

веществ (АПАВ)

мг/дм³ 0.072 ± 0.022ПНД Ф 14.1:2:4.15-95; Химические

испытания, физико-химические

испытания; фотометрический 

5 Массовая концентрация

взвешенных веществ

мг/дм³ менее 3.0 ---ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (Издание 2016

г.); Химические испытания,

физико-химические испытания;

гравиметрический (весовой)

6 Массовая концентрация

нефтепродуктов

мг/дм³ менее 0.04 ---ФР.1.31.2011.11315; Химические

испытания, физико-химические

испытания; инфракрасная

спектроскопия

7 Массовая концентрация

цинка (Zn)

мг/дм³ 0.040 ± 0.012ПНД Ф 14.1:2:4.183-02; Химические

испытания, физико-химические

испытания; флуориметрический 

Ответственный за оформление данного протокола:  Масленникова Зоя Евгеньевна

Примечание: Протокол распространяется только на пробы, подвергнутые испытаниям.
Результат измерений и характеристика точности представлены в соответствии с МВИ.
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